
輪番停電時の対応について（QSTAR/5600）

１．停電時、添付のダウンロードしたシャットダウン＆スタートアップマニュアルに従って操作し、

パソコンを含め、すべての電源を落としてください。

２．電力が回復しましたら、スタートアップマニュアルの 2項 (P4) まで、

（窒素発生装置、ロータリーポンプまで）起動してください ( 装置本体は起動しないで下さい）。

３．輪番停電の時間帯前に、窒素発生装置、

ロータリーポンプを停止してください。

輪番停電の間は２．３を繰り返していただけるようお願いします。

輪番停電がすべて解除になりましたら、

シャットダウン＆スタートアップマニュアルの通り、本体まで起動して頂ければと思います。


